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1. Forord

Tillykke med din nye TransferAid til at hjelpe med
vandrette forflytninger.

Dette er en original brugermanual til din nye
TransferAid. | det felgende bruger vi betegnelsen
produkt for TransferAid, medmindre andet er specifikt
angivet.

ﬁ Det er vigtigt, at du leeser manualen, for du
bruger TransferAid.

TransferAid er en traek mekanisme, der hjselper med
vandret forflytning mellem 2 lejringsplatforme.
Produktet er beregnet til at aflaste sundhedspersonale
under forflytninger; Den vandrette forflytning sker
uden nogen eller minimal fysisk anstrengelse for
personalet.

1.1  Online version

dandsrehab

improving care *=*

TransferAid

En online version af brugermanualen er tilgaengelig. Den kan altid findes ved at scanne-

QR-koden nedenfor eller pa vores hiemmeside:

www.danrehab.dk

Brugermanual

BRUGERMANUAL - TransferAid - DK VERSION 2
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2. M&rkning af UdStyl’et [#] TransferAid vanet ptien fortyoning

HMIno.:

Item no.:
luD::] 5715061005608C Duty Cycle: 10
GTIN-no.: 5715061005608 Min. 18min stop. Max.:
GMDN-code.: 64169 Manufactured by Danrehab A'S

wl 0w MmMpICe M DE

qpqéjljruop

Producent af den pagaldende stotte.

Danrehab A/S

TIf. +45 86447355
DK-7160 Terring

C€

TransferAid
(HMI-nr.; 146260)

Producentens navn, tlf.nr. og adresse.

Produktet opfylder alle krav til CE-maerkning.

Produktidentitet (handelsnavn og HMI-nummer)

SN = Serienummer pa den pagaeldende enhed.
MD = Medicinsk udstyr.
[ ] = Klasse Il udstyr, dobbelt isolering.
S -
‘m (maks. 200 kg) = Maksimal belastning pa systemet (borgervaegt).

@ = IP-klassificering (IPX6 Steenktast (hojt tryk)

= QR-kode (forer til yderligere oplysninger om produktet)
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3. Brugsbetingelser

TransferAid bor kun anvendes til vandret forflytning mellem to senge/studiesenge.
Produktet anvendes i forbindelse med forflytning af en borger/patient, hvor patienten
ikke kan bevaege sig ved egen kraft eller af anden grund.

Overforslen sker ved at traekke i lagnet/overfladen, som borgeren/patienten ligger pa.
Ved at forbinde de medfelgende traekstropper til TransferAid traekkes underlaget og
dermed traekkes borgeren langsomt over til den onskede position, helt uden fysisk
anstrengelse for personalet.

Den maksimale belastning er angivet pa maerkningen pa produktet. Med fuld belastning
kan TransferAid bruges ca. 25-30 gange pa en fuld opladning med en fuld cyklus, dvs. fuld
forflytning mellem to senge, samt frigerelse af All-connect efter forflytning. Opladning
sker med 230V via produktets indbyggede oplader.

Bevaegelige dele: Pas pa risikoen for klemning. TransferAid ma kun
serviceres af uddannet tekniker. Ejeren af produktet er forpligtet til at
vedligeholde det i henhold til vedligeholdelsesinstruktionerne i
afsnittet 11. Det er ikke tilladt at aendre produktet, da det kan veere
forbundet med en risiko for den personlige sikkerhed.

Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet med andet udstyr ber
undgas, da det kan medfere forkert funktion. Hvis en sadan brug er
nodvendig, skal dette udstyr og det andet udstyr overvages for at
sikre, at de fungerer normalt.

Baerbart RF-kommunikationsudstyr (inklusive perifert udstyr som
antennekabler og eksterne antenner) ber bruges i en afstand pa
mindst 30 cm (12 tommer) fra enhver del af TransferAid, inklusive
kabler specificeret af producenten. Ellers kan der opsta forringelse af
udstyrets ydeevne.

TransferAid ma ikke anvendes i undersegelsesrum med magnetisk
resonans (MR-scannere).

Delene til TransferAid kan veere varme eller kolde at rore ved
opbevaring i f.eks. bagagerummet i en bil eller i direkte sol. Bemaerk
venligst dette, for du bruger produktet.

Traekkapacitet: Maks. 200 kg patient

Sta aldrig pa TransferAid'en, mens du transporterer den (ma ikke
bruges som et transportmiddel).

A
A
A
A
®
®
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Brugervejledningen skal laeses omhyggeligt for brug

husholdningsaffald, men brug de udpegede depoter til elektronisk

E Bortskaf ikke batterier eller elektrisk og elektronisk udstyr i usorteret
- skrot. Ved bortskaffelse skal lokale regler og regler overholdes.

Ansvarsfraskrivelse
Danrehab A/S garanterer, at det er sikkert at bruge produktet, hvis det

bruges fornuftigt og efter hensigten.

Hvis produktet udviser synlige fejl, ma produktet ikke bruges, og det
- ma ikke anses for sikkert at bruge eller opfylde normale standarder for

brug, herunder kvalitet, kvalitet og holdbarhed.

Det betyder, at Danrehab A/S ikke kan holdes ansvarlig for

uhensigtsmaessig brug eller for, hvad der kan ske, hvis produktet ikke

anvendes efter hensigten.

4. Tekniske specifikationer

41 Maloversigt

876

640-1040

518

{ )
T |

__—
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4.2 Tekniske specifikationer

Maksimalydelse: 10% 2 min. drift / 18 min. pause

Opladningstid: Op til 5 timer (via den medfelgende controller)

Dimensioner (L x B x H): 518 X 876 X 640-1040 mm

Nettovaegt: 32 kg

Traekkapacitet: Maks. 200 kg

Overforselstid: 20-30 sek.

Stoj: <65dB A

Stov og vand IP X6 (kan vaskes og skylles som rengering)

Arbejdstemperatur; +5°C til +40°C

Opbevaringstemperatur: -10°C til +50°C

Materialer: Pulverlakeret rustfrit stal, nylon traekstropper, silikone
kugle

Forventet levealder: >5 ar.

Der tages forbehold for tekniske aendringer.

4.3 Tekniske specifikationer kontrolenhed.

Dimensioner (L x B x H): 267,2 x136,5 Xx 76 mm

Indgang Volt: 100-240V.

Stromforsyning: Maks. 500W/

Udgang Volt: 24V, 6,5 A/lineaer aktuatorport.
Vaegt: Q00 g

Arbejdstemperatur: +5°C til +40°C
Opbevaringstemperatur: -10°C til +50°C

Vand og stov: IP 66

Standard: Ul60601/CE

Der tages forbehold for tekniske aendringer.

267.2
251.2
238
=X 6
] 1) g g & e
gle 2 -
[==]
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4.4 Tekniske specifikationer batteri

Batteri type: Lithium batteri

Dimensioner (L x B x H): 150 X 82 X 42 mm _§;' YR @
Udgang Volt: 21,6 V/10 A g 3
Opladningsstrom: 400mMA-600mMA

Batterikapacitet: 2,2 Ah / 47,52 \¥h. :
Opladning Vekselstrom direkte fra styreenheden

Opladningstid: Ca. 5 timer tes

Vaegt: 5009

Arbejdstemperatur: +5°C til +40°C = \
Opbevaringstemperatur: -10°C til +50°C

Vand og stov: IP 66

Standard: Ul6o601/CE

Der tages forbehold for tekniske sendringer.

A\

RISIKO FOR BRAND, ELEKTRISK ST@D, EKSPLOSION, FORBRANDINGER

ELLER LYSBUER
e Ingen dele, der kan repareres af brugeren. Forsog ikke at abne A
eller adskille Li-ion-batteriet. Hvis batterimodulet er beskadiget,
ma du ikke rore ved den setsende elektrolyt eller pulver, og du skal Iﬂ

kontakte din forhandler.

o Nar batterimodulet er beskadiget, kan det frigive skadelige gasser.
Sorg for, at det omgivende miljo er godt ventileret.

Fare ved batteri

e Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med hud eller gjne, skal du straks skylle
det berorte omrade med store maengder rent vand og sege laegehjaelp.

o |tilfeelde af brand ma du kun bruge en ildslukker af klasse ABC prossssars,
(torkemikalie) eller CO2-type. Vand kan veere et farligt : ; [
slukningsmiddel for stramferende udstyr pa grund af risikoen j :
for elektrisk stod. : ’

o Bortskaf Li-ion-batterier gennem en lokal genbrugsvirksomhed. ¢ =
Bland ikke batterier med andet affald Kontakt din lokale : :
genbrugsvirksomhed for korrekt bortskaffelse. Voo s oo v

e Ma ikke knuses, punkteres, tabes, skilles ad eller bortskaffes i ild.

4.5 Oplysninger om patenter og varemaerker

% Folgende patenter gaelder for produktet:
wWIiPO o Patentanmeldt

WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION
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5. Sikkerhedsinstruktioner

51 Undga skader

Selvom TransferAid er udstyret med forskellige

sikkerhedsforanstaltninger, ma produktet aldrig bruges, hvis mennesker

eller dyr utilsigtet befinder sig i neerheden af produktet, hvilket kan
A medfere risiko for klemning.

Lad aldrig bern lege med TransferAid.

Sta aldrig op pa fodpladen under transport, da dette kan fa produktet til

at vippe fremad.

5.2 Overbelastning

For at undga materielle skader i forbindelse med overbelastning (maks. 200 kg) er
TransferAid udstyret med en overbelastningssikring, der stopper rullens traek ved
overbelastning og udleser en alarm ved at blinke i overbelastningsindikatoren (LED 2, se
mere i afsnit 8.2). Ved overbelastning slippes knappen, hvorefter du maske kan hjaelpe lidt
manuelt med at flytte borgeren/patienten.

5.3 Personlig sikkerhed

e Forat undga skader er det IKKE tilladt at bruge produktet, ndr nogen eller noget er i
fare for at komme til skade ved at klemme, skaere, falde, snuble eller lignende.

e Det ervigtigt, at hjselperen serger for, at TransferAids bevaegelse kan ske uden at
bringe nogen eller noget i fare.

e Vaer ekstra opmaerksom, nar der er born og fysisk eller psykisk handicappede pa
eller i naerheden af produktet, da disse grupper ikke altid kan forventes at kunne
forudse de mulige konsekvenser af TransferAids bevaegelser.

e Overfor ikke en patient, hvis der er risiko for skade eller forveerring af patientens

tilstand under overflytningen. Det er altid sundhedspersonen, der har ansvaret for at
vurdere, om patienten er egnet til oplaegning.

Vaer ekstra opmaerksom pa ikke at placere fingre, haender eller andre
kropsdele mellem TransferAid og sengen/undersogelsesbaenken, da der
kan veere risiko for klemning.

@ +45 86 44 73 55 @ info@danrehab.dk www.danrehab.dk
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5.4 Handtering

TransferAid leveres normalt fuldt samlet af din forhandler. Produktet er klar til brug ved
levering; Eventuel beskyttelsesplast skal fiernes for brug.

Udsaet ikke TransferAid for kraftige stod eller sted, da dette kan pavirke produktets
funktionalitet.

TransferAid ma ikke transporteres, nar den er kort helt op til toppositionen, da der kan
vaere risiko for, at den vaelter, kor den til omtrent midte-positionen.
Husk, at alle hjulbremser skal lesnes for transport.

TransferAid transporteres med et let tryk pa
overste ror pa bagsiden

Brug ALDRIG en haojtryksrenser til at skylle TransferAid ren. (mere om
rengoring under afsnit 11 Vedligeholdelse)

A Nedsaenk IKKE TransferAid i vand, da dette vil medfere, at produktet ikke
fungerer korrekt.

5.5 FORHOLDSREGLER ved regelmaessig brug af TransferAid:

e TransferAid ber bruges pa en vandret overflade og ber aldrig bruges pa en stejlt
skranende overflade (over 5°)

e | aesinstruktionerne omhyggeligt F@R du bruger TransferAid!

e Opbevar brugsanvisningen med produktet, se altid det, hvis du er i tvivl, nar du
bruger produktet

o Var opmaerksom pa alle instruktioner og folg dem.

e Overskrid aldrig produktets maksimale belastning, som er angivet pa en etiket (se
side 6 i denne brugsanvisning), der er placeret pa produktets ramme.

ﬁ TransferAid boer kun bruges til forflytning mellem to vandrette flader, sorg
for at disse to flader er i samme hgjde for forflytning

@ +45 86 44 73 55 @ info@danrehab.dk www.danrehab.dk
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6. Beskrivelse af TransferAid

TransferAid er et produkt, (treeksystem All-connect) der primaert har til formal at forbedre
arbejdsmiljget i forbindelse med vandrette forflytninger mellem 2 senge eller
scanningsplatforme. TransferAid har mulighed for hejdejustering i forhold til
sengen/platformen.

e Selve overforslen sker ved hjaelp af en speciel gribeanordning i underlaget, som
patienten ligger pa.

e Det unikke traeeksystem All-connect er designet til hurtigt og nemt at traekke
forskellige typer underlag.

e Traekprocessen sker ved at indsaette en silikonekugle (med hgj friktion) under
underlaget, og sammen med underlaget fores op gennem en lokke i en traekrem.

e Nar du treekker i All-connect, lases underlaget mellem kuglen og traeksystemet (der
er 2 stykker af denne traekanordning, der er placeret ved siden af patientens torso)

e TransferAid placeres med kontaktpladen helt op mod modtagersengen, der fungerer
som modgreb for anhaengertraekket (sammen med de 4 las bare hjul)

e TransferAid betjenes via det medfelgende kontrolpanel, betjeningen er et "hold to
run” system, hvilket betyder, at knappen skal holdes nede under hele overforslen, sa
snart den pagaldende knap slippes, stopper TransferAid sin bevaegelse.

e TransferAid er batteridrevet og kan dermed transporteres til den enskede position
uden at bekymre sig om ledninger og tilslutning til stram. Det anbefales dog, at
TransferAid oplades, nar den ikke er i brug.

e Opladning sker direkte via det for monterede kabel med standard 230V stik.

Advarsel!

TransferAid er primaert et arbejdsmiljoveerktej, der er beregnet til afhjselpning af

vandrette overforsler. Det er til enhver tid hver enkelt sundhedsperson, der
A foretager overflytningen, der er ansvarlig for at vurdere den enkelte patients

tilstand. Det vil sige, om det er sikkert at bruge TransferAid i forhold til patientens

skade og/eller skader.

A Veer opmaerksom!

TransferAid er designet til at flytte mennesker op til 200 kg. Det er dog afhaengigt

af overfladen. Til blede madrasser og madrasser med hgj friktion anbefales det
at bruge glidelagen.
Afhaengig af underlaget kan trackkapaciteten reduceres, og dermed reduceres
maks. vaegt pa patienten. Hvis du oplever, at TransferAid slukker pa grund af
overbelastning, kan du hjaelpe med et let traek i traeksystemet All-connect eller
lagenet, der flyttes.
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7. For idriftssettelse

Sorg for, at TransferAid altid oplades for at sikre utilsigtede stop under
ﬁ overforsler pa grund af manglende strom. En oplader er fastgjort i produktet, sa

den kan tilsluttes direkte til 230V-forsyningen.

Det anbefales, at TransferAid altid er opladet og klar til brug.

7.1 Opladning af TransferAid fer ibrugtagning

TransferAid skal oplades i mindst 6 timer for forste brug, samt nedvendigt og
mindst en gang om ugen, for at sikre, at produktet altid er klar til brug. Det
anbefales at saette TransferAid til opladning umiddelbart efter brug, for ikke at
glemme rettidig opladning.

Se batteriindikatoren pa kontrolpanelet for status for batteriets
opladningsstatus. (se mere om laesning i afsnit Q)

|« =»

®)

Indikator for

]

batteri
o & |
7.2 Samling af TransferAid?
TransferAid leveres faerdigmonteret fra fabrikken. Alt du skal gere er at fijerne dandsrehab

beskyttelsesplastikken og oplade den i henhold til afsnit 9

@ +45 86 44 73 55 @ info@danrehab.dk www.danrehab.dk
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7.3 Funktioner

Kontrolpanelet er placeret pa siden af TransferAid,
fastgjort til et spiralkabel.

For at teende TransferAid skal du trykke pa O
"ON"-tasten eller OP/NED-piletasterne pa
kontrolpanelet. Kontroller, at TransferAid

er opladet for brug.
4 \ 4
TransferAid o— T | Systemindikator, taendt
| kererop, )\L f | Nar taster er aktiveret.
O, r

( T forAld A For nulstilling skal du
ransterAl holde begge knapper
kerer ned. \_‘ _nede i 7 sekunder.

©
, Ol B|©

Traekstropper
strammes.
\ J Traekstropper losnes.
N\
Taender for — |
svstemet.
J
4 \

Alarm for — ) 4—[ Indikator for batteri. ]

overbelastning.
(. J

dandsrehab

@ +45 86 44 73 55 @ info@danrehab.dk www.danrehab.dk



danderehab

Danrehab A/S Brugermanual - TransferAid - DK, V.4 improving care

8. Nadstop

| tilfaelde af utilsigtet karsel eller enhver anden form for fare kan nedstoppet bruges ved
at skubbe STOP-knappen veek fra sin position. Nar stopknappen fijernes fra
magnetholderen, kan TransferAid ikke kore, al strom til systemet afbrydes.
For at genaktivere skal du fastgere stopknappen til magnetholderen.

For at sikre fuld funktion anbefales en aftorring med en spritklud med jaevne mellemrum.

9. Opladning af TransferAid

Batteriindikatoren (LED3) lyser i alle 3 indikatorfelter, nar A
Batteriet er tilstraekkeligt opladet.
Batteriet skal oplades senest, nar parerne i f
handkontrolboksens indikatorer skifter til det nederste af de
tre niveauer.

Bemaerk:

Indikatoren lyser kun, nar TransferAid er taendt. TransferAid
teendes automatisk ved at trykke pa en af piletasterne.

(o]

O O
A TransferAid skal oplades i mindst 6 timer for forste brug, efter
behov og mindst en gang om ugen. Det anbefales dog at oplade

I
produktet hver dag/nat for at sikre, at TransferAid altid er opladet og
klar til brug. (o & ]

OPLAD IKKE:

alvadum. dandsrehab
b. Hvis TransferAid er vad.

C. | forbindelse med brug af produktet (kan ikke kere, nar det er

tilsluttet 230V stikkontakt)
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10. Anvendelse

10.1 TransferAid keres op
For at gore dette skal du trykke pa den overste piletast (S1) Hold

trykket, indtil TransferAid nar den enskede position.

Slip derefter knappen, og TransferAid er last i denne position.

10.2 TransferAid keres ned

For at gore dette skal du trykke pa den nederste piletast (S2) Hold
trykket nede, indtil TransferAid nar den enskede position.

Slip derefter knappen, og TransferAid er last i denne

10.3 Start sytemet
Systemet teendes fra standby tilstand, batteriindikatoren er taendt,

og TransferAid er klar til brug. \@

10.4 Traek af traekstropper

For at gore dette skal du trykke pa venstre knap (S3) i den nederste
raeekke af knapper i handkontrolboksen.

Hold trykket, indtil patienten flyttes til det onskede sted:

Nar knappen slippes, stopper tilbagerulningen/traekket af All- dan‘!rghab
connect med det samme.

10.5 Losning af traekstropper

For at gore dette skal du trykke pa hgjre knap (S4) i den nederste
raeekke af knapper i handkontrolboksen.

Hold trykket, indtil All-connect er helt udstrakte og kan fjernes fra
velcrolasen:

10.6 Nadsaenkning/nulstilling

| tilfeelde af systemfejl, hvor TransferAid ikke kan kore, er det muligt at bruge
funktionen "Nedsaenkning”. Denne funktion aktiveres ved at holde S3 og S4 nede
pa samme tid i 7 sekunder. Hold begge knapper nede, TransferAid vil nu
bevaege sig til den laveste position.

K |
Nodssenkning: Tryk i

samtidigt i 7 sek. ‘l' o=
.l"_|' o'y
q. 25

o3 0o

danasrehab
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10.7 Forberedelse til overfarsel?

OBS! Vaer opmaerksom pa placeringen af traeksystemet All-connect, (herunder

benasevnt All-connect), de skal placeres omtrent ved siden af skulderen og lidt under
hoften (for at fordele trackket jaevnt)

&%

Lagnet loftes, og kuglen fores ind under
lykke pa ca. 20cm. i diameter. lagnet.

Abn lokken i remmen, sa der dannes en

Lokken fores rundt om bolden. Lokken strammes hele vejen rundt om

bolden (den vil trackke lidt i underlaget, det
er ok.
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/

Placeringen af All-connect:
ved siden af skulderen og lidt under
hoftehogjde.

-
— i
A

-

!rr?‘i‘f"\ /
P —

Opleves der modstand ved lagnet kan
man bruge et par glideplader til hjselp
under forflytningen.

Senge og/eller lejre skubbes helt
sammen, las hjulene pa begge
senge/lejre for at undga, at de glider fra
hinanden under flytning.

. / .=:: gy
All-connect fastgeres ved at placere
velcro pa stropperne og rerene sammen,
placeret i omtrent samme afstand som
All-connect er monteret pa underlaget.
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TransferAid skubbes helt op mod
modtagersengen. (samme hojde)

&

Systemet taendes ved at trykke pa Juster modtagersengen og
On-knappen. TransferAid til samme hojde.
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10.8 Forflytning af patienten

A\

danderehab

improving care

dondsrehall

wnproving care

Sta pa platformen, for du starter
overforslen.

Der skal altid veere en person pa
platformen inden patientforflytning.

All-connect strammes ved at trykke
pa knappen "rotation med uret”.

Advarsel mod klemfare:

Stik ikke fingrene mellem sengen og
TransferAid.

Fa ikke fingrene mellem remmen og
traekrullen.
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Hold knappen nede, indtil All-connect er
spaendt, giv patienten en advarsel om, at
overforslen starter.

Overforslen foregar i en glidende
bevaegelse (ca. 20-30 sekunder pr.
forflytning).

improving care

T ll!lE

Du er velkommen til at have nogen med
dig til at guide benene for at sikre optimal
forflytning.

UL w21 g o

n"‘""‘

Traek om n@dvend|gt let lagenet [
fodenden, hvis dine foedder/ben ikke
folger samme hastighed.
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10.9 Frigorelse af All-connect

Stop bevaegelsen senest, nar kuglen er Friger All-connect ved at trykke pa
ved traekrullen. "Rotation mod uret’

Hvis bolden traekkes rundt, kan det vaere
sveert at frigive.

Nar stropperne er lesnet ca. 10 cm. kan Kor TransferAid lidt vaek fra

lokken lesnes, All-connect kan nu sengen/sengen, lesn All-connect
frigores fra lagnet. helt fra treekroret, hold om

nodvendigt i enden af All-connect
for at undga, at de kommer i kontakt
med gulvet.
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11. Rengoring

Danrehab A/S anbefaler regelmaessig rengering af systemet, TransferAid.

For rengoring:
e Sorg for, at stikket for TransferAid er taget ud af stikkontakten i vaeggen!
e TransferAid kan veere uren, sa brug beskyttelses toj.

Efter rengering:
e Check altid at systemet virker.

11.1 Vask i anlaeg

Generel info

Garantien bortfalder hvis andre rengeringsmetoder end her
Garanti beskrevet anvendes.
Der ma forventes en lettere misfarvning ved vask i anleeg.

Ved rengering af TransferAid skal fabrikantens

Sikkerhedsregler | rengeringsanvisning folges.

Ved anvendelse af andre, end af fabrikanten angivet

A rengoeringsmetoder, opstar der risiko for beskadigelse af
systemets komponenter og dele.

Undga at der kommer vand ind i de elektriske komponenter.

Taethed IPX6

Tjekliste INDEN vask i anleeg

v’ Tjek at alle ledninger og stik er intakte.

v’ Tjek at alle stik og daekpropper er forsynet med intakte O-ringe.

v’ Fjern al elektronik, der ikke er klassificeret som IPX6W.

v’ Tag elstikket ud af stikkontakten.

v’ Fjern alle tekstiler.

v’ Beskyt alle stik, der ikke er tilsluttet (lose), med plastkapper, og alle tomme

stikkontakter f.eks. med blindpropper.
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Vand: Tid, Temperatur og Tryk

Vask i anleeg:
e Vaskeprocessen ma max. Vare 10 minutter (eksl. Afkeling)

Chok afkeling med koldt vand er ikke tilladt.

Dyse trykket ma ikke overstige 1,4 bar.

Afstand mellem dyse og de elektriske dele skal vaere min. 200 mm.

Afstand mellem dyse og de ovrige dele skal vaere min. 70 mm.

VASK SKYLNING TORRING AFKOLING
TID: Max. 4 minutter. | TID: Max. 3 minutter. | TID: Max. 3 minutter. | Afkoling efter
an_dtempera’quren Sengen skal skylles Temperaturer ved vask ved
ma ikke overstige: fri for rester af terring ma ikke omgivende
\65°[ i max. 4 min. rengeringsmidler. overstige 65°C. lufttemperatur
i imin. 12
Vandtemperaturen Yand dertraer'\gerlnd Irmqrr;rlwttter
\70°’ - : ma ikke overstige: | abne rerprofiler, '
— I max.zmin. ' skaltemmes ud efter
~65°' | max. 3 min. Vask_
Chokafkelingmed
koldtvand er ikke \85°/ imax. 20 sek.
tilladt.
Chokafkeling med
koldt vand er ikke
tilladt.

Tjekliste EFTER vask i anlaeg

v" Kontroller omhyggeligt om der fortsat er vand pa systemet. After med en tor klud.

v Tjek at TransferAid funktioner virker, inden systemet anvendes efter vask.

v Tjek at alle elektriske dele og mekaniske funktioner virker, inden systemet tages i
brug.

v Kontroller at haengsler og paler kerer uhindret.

v' Kontroller om der er skrammer eller anden skade pa lakerede overflader.
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11.2 Manuel rengegring

Beskrivelse | TransferAid har en tastningsgrad IPX6, og er dermed spuletaet.

Rengerings | TransferAid kan desinficeres ved at bruge nedenstaende anbefalede
anvisning | desinfektionsprodukter:

- Hydrogen Peroxide Aq. 1,0% (max.) (fortyndet Brintoverilte).
- Ethanol baserede produkter.

- Sabeoplesninger 70-85 v/ v%. alkohol PH-vaerdi max. 9.

- Vand med en opvreden klud.

Rengoeringsmidlet paferes/afterres med en ren klud.

A\ Brug ALDRIG syrer, baser eller oplesningsmidler ved rengeringen.
A\ Vaskemiddel ma IKKE indeholde glycerin.

A\ Brug IKKE en hajtryksrenser eller nogen anden form for
hojtryksrenser, da det kan forarsage permanent skade pa produktet.

Efter endt rengoring desinficer systemet med 70% hospitalssprit.
Smor med fordel de bevaegelige dele med Triflow eller lignende

teflonbaseret smoremiddel efter vask og terring.
Behandling | Efter endt rengering kontroller, at systemet er helt tort.

AllConnect

Bliver leveret med en vaskepose som SKAL bruges under vaskning af AllConnect.
AllConnect taler maskinevask.

Kogevask: \80°/ Ma ikke bleges X

[~
Milde torreprocesser: Ma ikke stryges: E
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12. Vedligehold og service

12.1 Vedligehold - leabende inspektioner

TransferAid kraever et minimum af vedligeholdelse, men daglig overvagning af
produktets tilstand anbefales. Nedenstaende punkter ber gennemgas dagligt fer brug.

e Hvis der opstar utilsigtede fejl eller mislyde, skal du straks kontakte din forhandler for
at fa fejlen rettet.

e Kontroller, at skruerne for enden af traekrullerne er forsvarligt fastgjort.
o Kontroller, at loftesojlerne ikke kan vippe/er lese pa bunden.
e Kontroller regelmaessigt, at alle skruer losner sig.

e Hjulene kontrolleres regelmasssigt - om nedvendigt efterspaendes - og skal holdes
fri for har osv. for at opretholde optimal kereevne: HUSK, at hjulskift altid skal udferes
af en fagmand.

| tilfeelde af usaedvanlige lyde og/eller ujsevn motorgang SKAL brugen af produktet
stoppes med det samme. Kontakt derefter forhandleren/producenten. Brug IKKE
TransferAid, FOR fejlen/fejlene er blevet rettet. Ved udskiftning af en eller flere motorer
kan der opsta risiko for kvaestelser, hvis udskiftningen ikke udferes korrekt. Vi anbefaler
derfor, at opgaven udferes af en professionel. Kontakt producenten, hvis du er i tvivl.

12.2 Service

Ved normal drift er der en forventet levetid pa >5 ar, forudsat at produktet vedligeholdes
i henhold til producentens forskrifter. Ud over den generelle vedligeholdelse, der er
beskrevet i afsnit 121, anbefaler vi som producent, at der udferes rutinemasssige
inspektioner ca. en gang om aret, eller mindst hver gang TransferAid har vaeret rundt pa
depotet for vask i vaskefaciliteter, af en professionel servicetekniker.

Den forhandler, som du har kobt
produktet hos, vil tilbyde denne service,
men hvis du onsker at bruge en anden

tienesteudbyder, er det ejeren af 78

TransferAid's ansvar at sikre, at den ~—
valgte servicetekniker har  den \L '
nedvendige ekspertise inden for det I I
pagaeldende produkt. I -

Det er vigtigt, at de daglige og ]
A rutinemasssige inspektioner %
udferes som anbefalet, da manglende

eller forkert udferte inspektioner kan
resultere i ejendoms- eller personskade.

/s
7

@ +45 86 44 73 55 @ info@danrehab.dk www.danrehab.dk



Danrehab A/S Brugermanual - TransferAid - DK, V.4

13. Reservedele og tilbehor
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VIGTIG! Det er vigtigt, at der altid anvendes originale reservedele.

der stadig bruges uoriginale reservedele, kan fabriksgarantien bortfalde.

i Udskiftning af dele ma kun udferes af en kvalificeret servicetekniker. Hvis

Derudover kan produktets sikkerhed blive forringet, hvilket resulterer i en
personlig fare.

For yderligere dele og service henvises til den forhandler, du kebte produktet fra.

Danrehab

Beskrivelse Foto / illustration
varenummer
1030-100B @100mm hjul med bremse
Skruenagle til -)
1030-HV udskiftning/efterspaending af =
hjul ~
100084 Loftesojle, til venstre.
100085 Loftesojle, haojre
100019 Silikone loftesejle top
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RS Beskrivelse Foto / illustration
varenummer
100578 Forvaltning af TransferAid

100021 Batteri til TransferAid

Handbetjening til TransferAid

100532
Ay
100581 Kabel til roterende motor
100588 AllConnect
100024 Nodstop
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14. Fejlfinding

a. Kontroller, om batteriet har strom
ved at se pa batteriindikatoren (se
afsnit 9)

b. Tjek om nedstopknappen er pa
plads, den klikkes pa via de

1) TransferAid korer ikke, nar der trykkes indbyggede magneter, (se afsnit 8)
pa knapperne. c. Kontroller, at alle kabler er intakte

d. Foretag en nedfir/nulstilling (se
afsnit 10.6)

e. Hvis intet af ovenstaende hjaelper,
skal du kontakte din leverandeor for
at fa hjeelp

a. Kontroller, at alle bremser pa
hjulene, er udlost

b. Huvis alle hjul er lesnet, skal du
kontrollere, om alle hjul sidder
korrekt (ikke losnet)

c. Huvis et eller flere hjul er losnet,
skal du kontakte en tekniker for at
fa hjeelp til at efterspaende disse

2) TransferAid er sveer at flytte.

a. Det kan skyldes overbelastning,
sorg for, at borgeren ikke vejer
mere end 200 kg.

b. Huvis borgeren er for tung, kan
TransferAid ikke bruges

c. ltilfeelde af lavt batteri kan
TransferAid ga i sikkerhedstilstand,
udfere ned-/nulstillingsprocedure
(se afsnit 10.6)

3) TransferAid stopper kortvarigt, nar du
forseger at kere TransferAid.
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15. Blokeringsdiagram

Lithium Battery

-@ll Emergency Stop Bulton

M4 JS3IBZCT M3 JS3I6LCT
£ ag
Power Cable
= =] W
JCBASR
0 I = ovollar oo
T |  —

JCH35A10

={]: 2°7)

16. Bortskaffelse

Det er gjerens pligt at bortskaffe produktet i overensstemmelse med de til enhver tid
geeldende regler. Vaer saerlig opmaerksom pa, at der er installeret batterier i styreenheden
og fjernbetjeningen, som skal bortskaffes separat.

BEMARK VENLIGST:
K Bortskaf ikke batterier eller elektrisk og elektronisk udstyr ssmmen med
usorteret husholdningsaffald. Ved bortskaffelse skal lokale regler og regler

BN, crholdes.

Det kan veere en god idé at kontakte din forhandler for at fa hjaelp til bortskaffelse.
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17. Reklamationsret

Reklamationsretten daekker i overensstemmelse med de til enhver tid geeldende regler
om reklamationsretten.

Se mere om dette i salgs- og leveringsbetingelserne, som kan findes pa vores
hjiemmeside: Laes mere pa www.danrehab/handelsbetingeler.dk

BEMARK:

Reklamationsretten kan bortfalde, hvis de anbefalede eftersyn ikke udferes,
eller hvis produktet anvendes til utilsigtet brug. Samt ved brug af uoriginale
reservedele, jf. reservedelsoversigten.

18. Elektromagnetiske emissioner

Vejledning og producentens erklsering - elektromagnetiske emissioner
TransferAid er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljo, der er specificeret
nedenfor. Kunden eller brugeren af TransferAid skal sikre sig, at den bruges i et sadant
miljo.
Emissions test Compliance Electromagnetic miljg - guidance

RF Group 1 TransferAid bruger kun RF-energi til sin

o interne funktion. Derfor er dens RF-
emissions emissioner meget lave og vil sandsynligvis
CISPR 11 ikke forarsage nogen forstyrrelser i

naerliggende elektronisk udstyr.

RF Class B
emissions
CISPR 11
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Vejledning og producentens erklsering - elektromagnetisk immunitet

TransferAid er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljo, der er specificeret nedenfor.
Kunden eller brugeren af TransferAid skal sikre sig, at den bruges i et sadant milje.

Immunity test

IEC 60601 test
level

Compliance
level

Electromagnetic environment

guidance

Electrostatic +8 kV contact +8 kV contact Gulve skal veere af trae, beton

discharge (ESD) 415 KV air 415 KV air eller keramiske fliser. Hvis

IEC 61000-4-2 *15 *15 gulvene er daekket med

4 syntetisk materiale, bor den

relative luftfugtighed vaere
mindst 30 %.

Electrical fast +2 kV for power supply | 2 kV for power Net spaendingskvaliteten ber

transient/burst lines supply lines vaere som i et typisk

IEC 61000-4-4 +1 KV for input/output kommercielt eller hospitalsmilje.

lines
Surge +1 kV differential mode | #1 kV differential Net spaendingskvaliteten bor
IEC 61000-4-5 +2 kV common mode mode vaere som i et typisk

+2 kV common mode

kommercielt eller hospitalsmilje.

Voltage dips, short
interruptions and
voltage variations
on power supply
input lines

IEC 61000-4-11

<5% UT
(>95 % dip in UT) for 0,5
cycle

40 % UT
(60 % dipin UT) for 5
cycles

70 % UT
(30 % dip in UT) for 25
cycles

<5% UT
(>95 % dip in UT) for 5
sec

<5% UT
(>95 % dip in UT)
for 0,5 cycle

40 % UT
(60 % dipin UT) for 5
cycles

70 % UT

(30 % dip in UT) for 25
cycles

<5 % Ut

(>95 % dip in Ur) for 5
sec

Net spaendingskvaliteten ber
vaere som i et typisk erhvervs-
eller hospitalsmilje. Hvis
brugeren af TransferAid kraever
fortsat drift under
stromafbrydelser, anbefales det,
at TransferAid forsynes med
strom fra en afbrydelsesfri
stromforsyning eller et batteri.

Power frequency 30 A/m 30 A/m Magnetiske felter ved net

(50/60 Hz) frekvens bor vaere pa niveauer,

magnetic field der er karakteristiske for en
typisk placering i et typisk

IEC 61000-4-8 kommercielt eller hospitalsmiljo.

Proximity 30 kHz 8 A/m 30 kHz 8 A/m

magnetic fields

IEC 61000-4-39

134.2 kHz 65 A/m
13.56 7.5 A/m

134.2 kHz 65 A/m
13.56 7.5 A/m

BEMARK UT er vekselstramsnet spandingen for anvendelse af testniveauet.
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Vejledning og producentens erklaering — elektromagnetisk immunitet

TransferAid er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljo, der er specificeret nedenfor.
Kunden eller brugeren af TransferAid skal sikre sig, at den bruges i et sadant milje.

Immunitetstest | IEC 60601 | Overholdelses | Elektromagnetisk miljg - vejledning
test niveau niveau

Baerbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr ber
ikke bruges teettere pa nogen del af TransferAid,
herunder kabler, end den anbefalede afstand
beregnet ud fra den ligning, der gaelder for
senderens frekvens.

Anbefalet afstand

d = [—]J_

Conducted RF 3Vrms

[Vil=3V
IEC 61000-4-6 | 150 kHz to 80 d = [—l“r 80 MHz to 800MHz
MHz

;
= [5—1]"5 800 MHz to 27GHz

Radiated RF
3V/m [E1l=-3V/m

IEC 61000-4-3 hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i
80 MHzto 27 watt (W) ifelge senderproducenten, og d er den
GHz anbefalede afstand i meter (m).

Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemt ved
en elektromagnetisk stedundersogelse, bor vaere
mindre end overholdelsesniveauet i hvert
frekvensomrade.

b Der kan opsta interferens i naerheden af udstyr
maerket med folgende symbol:

()

NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gaelder det hojere frekvensomrade.
NOTE 2 Disse retningslinjer gaelder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse pavirkes
af absorption og refleksion fra strukturer, objekter og mennesker.

a  Feltstyrker fra faste sendere, sdsom basestationer til radio (mobil/tradles) telefoni og
landmobilradioer, amatorradio, AM- og FM-radioudsendelser og TV-udsendelser, kan ikke
forudsiges teoretisk med nejagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljo forarsaget af
faste RF-sendere ber en elektromagnetisk site survey overvejes. Hvis den malte feltstyrke pa det
sted, hvor TransferAid bruges, overstiger det gaeeldende RF-overholdelsesniveau ovenfor, ber
TransferAid overvages for at verificere normal drift. Hvis der observeres unormal ydeevne, kan
yderligere foranstaltninger veere nedvendige, sasom at vende eller flytte TransferAid.

b Over frekvensomradet 150 kHz til 80 MHz ber feltstyrkerne vaere mindre end [V1] V/m.
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Anbefalede afstande mellem baerbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og
[UDSTYRET eller SYSTEMET]

TransferAid er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljo, hvor udstralede RF-forstyrrelser er
kontrolleret. Kunden eller brugeren af TransferAid kan hjaelpe med at forhindre
elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem baerbart og
mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og TransferAid som anbefalet hedenfor,
afhaengigt af kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Nominel maksimal Separationsafstand i henhold til senderens frekvens
udgangseffekt for m
senderen 150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 27GHz
W
a =121 a=2NF
EA
7
d=[—NP
Eq
0.01 01 01 0.2
01 04 04 0.7
10 12 12 23
10 37 37 74
100 11.7 117 23.3

For sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan den anbefalede
afstand d i meter (m) estimeres ved hjeelp af ligningen, der gaelder for senderens frekvens, hvor
P er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifelge senderproducenten.

NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gaelder separationsafstanden for det hojere frekvensomrade.
NOTE 2 Disse retningslinjer gaelder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse
pavirkes af absorption og refleksion fra strukturer, objekter og mennesker.
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Vejledning og producentens erklaering — elektromagnetisk immunitet
TransferAid er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljo, der er specificeret nedenfor.
Kunden eller brugeren af systemet bor sikre, at det bruges i et sadant milje.
Immunitetstest IEC 60601test | Overholdelsesniveau | Elektromagnetisk miljo -
niveau vejledning
385MHz, PM 18 Hz 27v/m 27v/m Baerbart og mobilt RF-
Bum bty o
nogen del af TransferAid,
710MHz, PM 217 Hz gv/m gv/m herunder kabler, end 30 cm
L 45MHz, PM 217 Hz ov/m ov/m (12 tommer) fra senderen.
780MHz, PM 217 Hz ov/m ov/m
810MHz, PM 18 Hz 28v/m 28v/m
870MHz, PM 18 Hz 28v/m 28v/m
030MHz, PM 18 Hz 28v/m 28v/m
1720MHz, PM 217 Hz 28v/m 28v/m
1845MHz, PM 217 Hz 28v/m 28v/m
1970MHz, PM 217 Hz 28v/m 28v/m
2450MHz, PM 217 Hz 28v/m 28v/m
5240MHz, PM 217 Hz ogv/m ov/m
5500MHz, PM 217 Hz ov/m ov/m
5785MHz, PM 217 Hz ov/m ov/m
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Dette produkt skal genbruges i henhold til nationale regler.
Efter adskillelse af produktet skal du sortere komponenterne
ud fra, hvad de er lavet af, og genbruge dem individuelt.
Kontakt venligst din lokale genbrugsstation for vejledning,
hvis det er nedvendigt.

www.danrehab.dk
MD| Kiasse1 dcmlsrghdb

Improving care
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